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БУШОВА Всра ГсорrlrсвrIа, 55 .пст'

находилась на стацио}Iарном лечении с24.04. по 30.04.2008 г.

[ИАГНОЗ: Болевой гIостаJIаминэIстомический срIндром. Состояние после

двухсторонней установки нейростимуляторов на среднегрудном уровне.
)IиЛоБы на боли в области стояния стLIмуляторов, боли в пояснице в

области постоперационного рубца месте проведеЕIия эпидураJIьных
электродов. Такхсе, как и раньше, жалуется на сильные боли в нижних
конечЕостях, опоясываюIцие боли в подвздошные области, болезненнуlо
спастичность В них(них конечностях. .

АнАМнЕ,З ЗАБоЛЕВАнI4rI: весной 2006 г. стаJIи беспокоить боли в с,пине,

лечилась в }Iеврологическом отделении с диагнозоI\,I - (остеохоЕдрсз>>. 10.06.06.

развилась резкая слабость в IlижнIлх коfiечflостях. Была сразу х(е

госпитализирована в нейрохирургический стационар. В течение трех суток
слабость в }Iогах прогрессировала, Была оперирована поповоду
секвестрированной грьDIм диска Д9Цi0, была выпол}Iена лямиuэктомия,
декомпрессия спиIIногомозга. В те.tение полугода находилась в различных
реабилитационных и IIеврологических стационарах. С января 2007 г. стала
отмечать появлепие болеГл жгrIего характера в ногах, затем присоединилась
спастика в нLIжЕих конечfiостях. Боли и спастич}Iость провоцируются
вертикализациейt, млtlлима-ilьной физическолi нагрузкой. Иllтенсивtrlость lI

продол}китель}lость болеli прогрессировала. В сентябре 2007 г, была
прооперирована, были установлены два trейростимулятора Itrel ПI и
эпидуральные электроды. В послеопеliацнонном периоде эффекта о,г

стимуляции не бы.lrо. Пpll ogмoTl]c в оlс,гябре и пояrбро 2007 г. * боlllл

корешi(ового характера в зоне LlV справа. боли в зоне корешков TlrXI * LII.
Локальные боли в области <<нижнейD поясничной раны (при пальпации в

срелней трети ее возFIикilот (прострелы)) в правой ноге). TaKrKe беспокоят боли
в области расположения генераторов, Левый генератор активируется, но
стиIr{}лящии не происходит. Измерение импеданса > 4000, Вг .- графия смещения
и явного обрыва электродов нет. По всей видимостLI, имело место размыкание
цепи в области соединения электрода и удлинителя. УчитываJI вышеуказаI{ные
причинь1, плаFIировалось провести ревизионное вмешательство, в результате
которого планироваJlось перемещение генераторов в во фланковые и

подвздOшные области, ревизия N{еста соединения электрода и удлинителя. В
последующем было при}Iято решение полностью демонтировать
противоболевую нейростимуляционную систему. В настоящее время поступила

для удалеЕ}tя электродов, коЕпекторов и стиý{уляторов.

ЭПИД. АI-IАМНЕЗ: ТВС, Belr. заболеваIIия, гепатит отрицает.

дллврГолОГИаIЕСItИЙ А}IАМНЕЗ: а;lлергических реакциЙ на препараты
не отмечает.
дНдМНЕЗ }Кl4ЗFIИ: дважды QперироваIIа по поводу варикозноЙ болезнлl

(левая нога). В l999 г. -экстирпация матки по поводу э}Iдометриоза. Два}кды-
сотрясения головного N{озга. .Гемотрансфузии не IIроводились.


